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Manutencao diaria

FIUidO dO Dles.ca rte Descarte
Sistema liquido s6lido
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Manutencao diaria
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Calibradores e controles

Um novo lote de Reagentes de Extracao for utilizado;

Um novo lote de Reagentes de Amplificacao for utilizado;
O kit de calibracao do ensaio estiver vencido;

Apos a Calibracao 6ptica do M2000rt

e 1 controle negativo e 2 controles positivos (HIPOS e LOPOS)
* Processado como amostra

 Amplificado em cada placa
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Manutencao Mensa

Verificacao de Contaminacao

= Abbott

22 de agosto de 2013 7 . - .
12:48 | Status da calibragéo do sistema

Nome Status Tipo Hora de conclusdo  MNamero do lote  Vencimento da Operador
Tarefas da

calibeasan JOE Nenhuma Pure Dye

calibracao
Nenhuma Pure Dye
calibracao
Run Background Nenhuma Pure Dye
calibragao
Nenhuma Pure Dye
calibragio
CY5 Nenhuma Pure Dye
calibracéo
USER1 Nenhuma Pure Dye
calibracao
USER2 Nenhuma Pure Dye Status:
calibracao
USER3 Nenhuma Pure Dye
calibragao
USER4 Nenhuma Pure D
calibracio
USERS Nenhuma Pure Dye
calibracdo
Lamp Ativa Lamp 23/7/2013 12:56
Region Of Ativa Region Of 23/7/2013 13:03 444329 15/6/2014
Interest Interest
Uniformity Ativa Uniformity 3/7/2013 13:25 44432¢ 15/6/2014
FAM Ativa Pure Dye 23/7/2013 13:50 4 12/4/2014
vIC Ativa Pure Dye 23/7/2013 1407
ROX Ativa Pure Dye 23/7/2013 14:17 443000 6/12/2013
Background At Background 8/2013 11:00 444326 6/9/2014 carga viral

Tarsfas de

March U2, 2005
s 2.08 M
manutencéo

Instructions:

1. Select Neut to dlean the Thermal

Usudrio geral: carga viral English
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Manutencao Mensal

Descontaminacao
Hipoclorito de Sédio 0,1%
Agua deionizada

Etanol 70%
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Manutencao

e Background

Tipo Hora de conclusdo  Numero do lote  Vencimento da Operador
Pure Dye

Nenhuma Pure Dye
calibracao
Pure Dye

Nenhuma Pure Dye
raco

Nenhuma Pus
racio

Nenhuma Pure Dye

Pure Dye

Pure Dye
calibracao
Nenhuma Pure Dye

Pure Dye

Lamp 23/7/2013 12:56
Legi i Region OFf 23/7/2013 13:03  « 15/6/2014
nterest Interest
Uniformity a Uniformity 23/7/2013 1 5 444329 /6/2014
FAM i Pure Dye 3 444718 12/4/2014
vIC tiva Pure Dye 23/ £ 144547 26/9/2014 fse
ROX Pure Dye i 6/12/20 fse
Background Background ; S 6/9 carga viral

Usudrio geral: carga viral English
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Manutencao Semestral

e (Calibracao optica
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Troca de Lampada

Calibracao optica

- o - . ?
e (Calibragcao ensaios Quando trocamos

e Quem efetua a troca?

Proprietary and confidential — do not distribute




Calibradores

e Auséncia de curva de calibracao: 4435
e Perda de um calibrador (A ou B): 4434

Controles

e Contaminag¢ao controle Negativo: 4438
e Controle Positivo fora do Intervalo (Positivo Alto ou Positivo): 4440
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Verificacao Ambiental

Realizada mensalmente e de todos os ensaios
Indica contaminagao presente no laboratério

Contaminac¢ao do controle negativo

Realizar procedimentos de descontaminacao
Hipoclorito de Sodio 1%

Agua deionizada

Etanol 70%

Realizar nova verificagao ambiental
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PRINCIPAIS PROBLEMAS

e Quando nao efetuamos a manuten¢cao mensal do M2000rt, o que pode
ocorrer ?

» Erros relacionados a leitura; Falso positivo; Aumento da carga viral;
contaminacio controle negativo

* Quando nao efetuamos a manutencao semestral do M2000rt, o que pode
ocorrer ?

» Presenca de ruidos nas rotinas; Perda da referéncia; Erros fluorescéncia
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